
 

 

 

Окончательный отчет о проведении испытаний на проникновение 

вирусов по методу ASTM по стандарту А 1671 

Испытательный образец:   DPT-T4 

     DPT-HP 

Номер заказа:   1429 

Лабораторный номер:  741704 

Дата получения исследований: 28 февраля 2014 года 

Порядок проведения испытания(й):Стандартный протокол испытаний (STP) 

                                                          № STP0062 Rev 12 

 

Отчет: Данное испытание было проведено для оценки барьерных свойств защитных 

материалов, предназначенных для защиты от патогенных веществ, переносимых с кровью. 

Испытательные образцы находились в течение не менее 24 часов при температуре 21 ± 5°С и 

относительной влажности воздуха 30-80 %, а затем испытывались на проникновение вирусов 

с использованием бактериофагов ΦХ174. По завершении испытаний наблюдаемая 

поверхность испытательных образцов была омыта стерильным агентом и исследована на 

предмет присутствия бактериофага ФХ174. Метод проникновения вирусов соответствует 

стандарту ASTM F1671. Все критерии прохождения испытаний были соблюдены. Испытания 

были проведены в соответствии с нормами организации производства и контроля качества 

21 CFR части 210, 211 и 820 Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.  

 

Количество испытанных испытательных образцов:  2 

Количество испытательных образцов, 

успешно прошедших испытания:    2 

Испытанные стороны испытательных образов:  Обе стороны 

Подготовка испытательных образцов:   Случайная вырезка из материала 

Область испытания:  В (задерживающий экран, тканная 

полиэстровая ячейка с >50 % 

открытого пространства) 

Результаты в естественной среде:  В допустимых пределах 

 

Результаты: 

Тестовый 
образец 

Концентраци
я перед 
испытаниями 
(БОЕ/мл) 

Концентраци
я после 
испытаний 
(БОЕ/мл) 

Титр 
исследовани
я (БОЕ/мл) 

Визуальное 
проникновени
е 

Результаты 
исследовани
я 

DTP-T4 4,1 х 10*9 3,4 х 10*9 <1*а Не замечено Пройдено 

DTP-HP 2,2 х 10*8 1,9 х 10*8 <1*а Не замечено Пройдено 

Негативный 
контроль 

4,1 х 10*9 3,9 х 10*9 <1*а Не замечено Допустимо 

Позитивный 
контроль 

2,2 х 10*8 1,9 х 10*8 TNTC*b Да Допустимо 



 

 

Нейтральны
й контроль 

Нет 
сведений 

Нет 
сведений 

<1*а Не замечено Допустимо 

*а Значение <1 бляшкообразующей единицы (БОЕ/мл) обозначает области без бляшек 

*b ЕТЕС = слишком большое количество бляшек для проведения подсчета 

 


